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A/N - akreditovana/neakreditovana skugka

Protokol o skuske ¢.: 6508/2022

1. Objednavatel’ ski3ok :

Nazov organizicie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.

Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemgova

ICO: 3668 2888

2. Cislo zakézky :

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhladka MZ SR &. 247/2017 Z.z. -uplna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu:  Horné Stnie Vzorku odobral : Jén Si¢
Oznacdenie zdroja : VZ Stara rieka/HS7/ /T/ Datum odberu : 24.5.2022
Eviden¢né ¢islo vzorky :  6508/2022 Datum prevzatia vzorky :  24.5.2022

7. Vysledky skuSok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Nizov skasky Hodnota | Jednotka [Neistota PouZziti metdoda Typ Limit |Hodnotenie
Neistota is skiisky

Escherichia coli 0 KTJ/100ml 15% | STINENISO9308 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100ml 10% | STNENISO9308 A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100ml 16% STNISO7899-2] A 0 vyhovuje
Kultivov, mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1 ml 20% STN EN ISO 6222 A 200 | vyhovuje
IKultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ/1 ml 25% STN ENISO 6222 A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml 40% STN 757711 A 0 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 jedince/ml 20% STN 757711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. | 0 jedince/ml 20% STN757711 A 0 vyhovuje
Mitve organizmy 0 jedince/ml 20% STN 757711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 pokr.pol'a% 15% STN 757711 A 10 vyhovuje
Abiosestéon 2 pokr.pol'a? 13% STN 757712 A 10 | vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml 25% STNISO 14189 A 0 vyhovuije
Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skuska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skigky.
Neistota - relativna roz§irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriiuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriiuje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vztahuji ku vzorke, ako bola dodana. Laboratorium nezodpovedi za informécie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o ski3ke méze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouZita bez sihlasu laboratoria

k propaga¢énym alebo publikaénym celom.

Odberovy protokol ulozeny

8. Dopliiujice informacie :

Miesto vykonu sktsky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia chémie a mikrobiologie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Datum vykonania skasok :  24.5.2022- 27.5.2022 Datum vydania protokolu :  6.6.2022
Pocet listov protokolu : 1

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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A/N - akreditovand/neakreditovana skugka

Protokol o skuaske ¢.: 6509/2022

1. Objednavatel’ skaok :
Nézov organizacie :
Adresa organizacie :

ICO: 3668 2888

2. Oznadenie zakazky :

3. Matrica odobratej vzorky:
pitna voda

4. Druh vzorky:

voda

Regionalna vodarenska spoloénost’ Vlara- Véah, s.r.o.
J. Palu 2/3, 914 41 Nem&ova

5. Qﬁvody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 Z.z. v zneni neskorich predpisov
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :

Horné Srnie

Oznacenie zdroja : VZ Stara rieka/HS7/ /T/

Vzorku odobral :
Détum odberu :

Jan Si¢
24.5.2022

Evidencné &islo vzorky :  6509/2022 Daétum prevzatia vzorky :  24.5.2022
7. Vysledky skiSok :
B.Fyzikalne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Nazov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota Pouziti metdda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skasky
Antimén <1,0 pg/l PP-DCH-114 A 5,0 [vyhovuje
Arzén ) <1 pg/l PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje
Bor 0,44 mg/l ~10% PP-DCH-58 A 1,0 vyhovuje
Dusi¢nany 5,98 mg/1 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje
Dusitany <0,01 meg/l B PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje
Fluoridy 0,14 mg/l 10% PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrom celkovy <1 pg/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
Kadmium <0,3 g/l PP-DCH-58 A 5,0 | vyhovuje
Kyanidy celkové <5 ng/l PP-DCH-12 A 50,0 |vyhovuje
Med’ - <0,001 mg/l PP-DCH-58 A 2,0 | vyhovuje
Nikel <l ng/l PP-DCH-58 A 20,0 | vyhovuje
Olovo <1 ng/l PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje
Ortut’ <0,2 ng/l PP-DCH-57 A 1,0 | vyvhovuje
Selén ) <1l ug/l PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje
Zelezo celkové 0,037 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 [ vyhovuje
b) Organické ukazovatele
Nizov skiSky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skusky
Benzén <0,1 ng/l ~_ PP-DCH-28 A 1,0 | vyhovuje
Chlérbenzén <0,10 ng/l PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Dichlorbenzény <0,075 png/l ~_ PP-DCH-28 A 0,30 | vyhovuje
1,.2-dichléretin <03 ng/l PP-DCH-28 A 3,0 vyhovuje
Aldrin <0,02 ng/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
4,4’-DDE <0,01 ng/l PP-DCH-18 | A 0.1 vyhovuje
4.4’ -DDT <0,01 ug/l PP-DCH-18 A 0,1 | vyhovuje
Dieldrin | <0,01 ug/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
Endrin B <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Hexachlorbenzén <0,01 rg/l PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje
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b) Organické ukazovatele
Nizov skasky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota is skusky
Heptachlor <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,03 [ vyhovuje
Heptachlérepoxid <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje |
Lindan (Gama-HCH) <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Metoxychlér <0,02 ng/l PP-DCH-18§ A 0,1 vyhovuje
Pesticidy spolu <0,1 ng/l PP-DCH-18 A 0,50 [ vyhovuje
Polyaromatické uhlovodiky - <0,025 ng/l PP-DCH-17 A 0,10 [ vyhovuje |
Benzo(a)pyrén ] <0,003 [ ug/l _ PP-DCH-17 A 0,010 | vyhovuje
Tetrachléretén aTrichldretén <1,0 ng/l ) PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 ne/l subdodavka A/S 60.0 | vvhovuie
¢) Ukazovatele, vySetrované pri dezinfekeii a chemickej iiprave vody
Nizov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skasky
Volny (aktivny)chlor <0,02 mg/l SOP-DCH-31 A 0,3 vyhovuje |
Bromiénany <2,5 g/l __PP-DCH-62 N 10,0 [ vyhovuje
2,4-dichlérfenol <0,1 pg/l PP-DCH-29 A 2,0 | vyhovuje
2.4,6-trichlérfenol <0,1 ug/l PP-DCH-29 A 10,0 [ vyhovuje
Stanovenie chloritanov <0,10 mg/l subdodavka A/S 0,20 | vyhovuje
Stanovenie chlore¢nanov <0,10 mg/l subdodévka A/S 0,20 | vyhovuje
Trihalometany spolu <0,002 mg/l PP-DCH-28 A 0,10 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 ug/l subdodavka A/S | 60,0 [vyhovuije
Striebro <1,0 ug/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
d) Ukazovatele, ktoré mdézu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody
Nizov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZitda metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota is skusky
Absorbancia pri 254 nm 0,02 4% PP-DCH-01 A 0,080 [ vyhovuje
Amoénne idny <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 [ vyhovuje
Farba 8 mg/l Pt 10% PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje
ChSK-Mn <0,30 |  mg/l PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje
IChloridy 12,8 mg/l 4% PP-DCH-20 A 250 | vyhovuje
Mangan 10,9 ng/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 [ vyhovuje
pH 7,18 [ - 2% PP-DCH-16 A 6,5 -9,5]| vyhovuje |
Sirany 324 mg/l 10% PP-DCH-19 A 250 | vyhovuje
Teplota vody B 7.8 0w 0,2 STN 757375 A |
Zakal <1 FNU PP-DCH-74 A 5,0 vyhovuje
Pach bez zapac PP-DCH-72 N | bez zdpac| vyhovuje
Zelezo celkové 0,037 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje
Konduktivita 61,6 mS/m PP-DCH-22 A 125 [ vyhovuje
Sodik 37 mg/l 5% PP-DCH-112 A 200 | vyhovuje
¢) Latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je ziadiica
Nazov skugky Hodnota | Jednotka | Neistota Pouziti metdéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota is skuisky
Horéik 15,1 mg/l | 4% PP-DCH-10 A 125.0
| Viapnik 90.6 mg/l 4% PP-DCH-09 A min.30 |
Viapnik a horéik 2.88 mmol/l 4% PP-DCH-11 A 1.1-5.0

Vysvetlivky:
(AQ) — akreditovany odber.

S - skudka vykonana externym poskytovatelom vykonu skusky.

Neistota - relativna roziirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna roz8irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriiuje neistotu vzorkovania.




