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A/N - akreditovana/neakreditovana skuska
Protokol o skuske ¢.: 8415/2022
1. Objednavatel skisok :
Nézov organizicie : Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :
3. Matrica vzorky: voda
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. l?ﬁvody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Trendianska Zavada - Macejka Vzorku odobral : Roman Svréek
Oznacdenie zdroja : OM2/T/- vytokovy stojan Détum odberu : 20.6.2022
Eviden¢né ¢islo vzorky :  8415/2022 Diétum prevzatia vzorky : 20.6.2022
7. Vysledky skiifok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nézov skasky Hodnota| Jednotka |Neistota Pouziti metdéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota is skiiSky
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 15% | STINENISO9308| A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ100ml| 10% | STNENISO9308| A 0 vyhovuje
Enterokoky - | o KTJ)/100ml| 16% | STNISO7899-2 | A 0 | vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1 ml 20% | STNENISO6222| A 200 vyhovuje
Kultivov. mikroorg, pri 36 °C 0 KTJ/1 ml 25% | SINENISO6222| A 50 [ vyhovuje
Zivé organizmy - 0 jedince/ml 40% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 jedince/ml 20% STN 757711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Mitve organizmy 0 | jedince/ml 20% | STN 757711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 pokr.pola % 15% STN 75 7711 A 10 vyhovuje
Abioseston 2 pokrpola% | 13% STN 75 7712 A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml 25% STNISO 14189 A 0 vyhovuje
Vysvetlivky:

(AQ) — akreditovany odber.

S - skiska vykonand externym poskytovatel'om vykonu skasky.
Neistota - relativna roz8irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriluje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vztahuji ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium nezodpoved za informdcie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiske méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouZita bez sihlasu laboratoria

k propaga¢nym alebo publikaénym acelom.

Odberovy protokol uloZeny

8. Doplitujice informécie :

Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Datum vykonania skusok :  20.6.2022- 23.6.2022 Datum vydania protokolu :
Pocet listov protokolu: 1

11.7.2022

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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